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Megjegyzés: Amennyiben az 6ra kikapcsolt allapotban van, és a bekapcsolégomb nyomva tartasa
mellett sem kapcsol be, az akkumulatorszint alacsony lehet. Kérjiik, toltse fel az 6rat és probaélja Ujra.

Pulzusérzékel6 o

o Bekapcsolégomb
Toltécsatlakozdko



Az alkalmazas telepitése

Az 6ra miikodéséhez alkalmazas sziikséges. Az alkalmazas segiti az okosora és az ahhoz tartozé dsszes
funkcié szabalyozasat.

1

. Tartsa nyomva a bekapcsolégombot az éra bekapcsoldséhoz.

2. Olvassa be a hasznalati utmutatéban talalhaté QR-kédot a mobiltelefonja
segitségével az alkalmazas letoltéséhez a mobiltelefonjara. Az alkalmazés legtjabb
verzidjat letdltheti a Google Play Store, vagy Apple App Store druhdzakbdl. Az
operacids rendszer Android 5.0, i0S 10.0, vagy Ujabb verzié kell, hogy legyen.
Az Ora pa’rositésa A Zepp alkalmazas letdltése
1. Nyissa meg az alkalmazast a mobiltelefonjén, és hozzon létre egy fiokot. Amennyiben mar rendelkezik
fiokkal, kérjiik, jelentkezzen be.
2. Akésziiléklistardl valassza ki az 6rat, melyet parositani szeretne. Fejezze be a pérositast az alkalmazas
Utmutatoja alapjan.
3. Amint a parositas befejez6dott, az 6ra megjeleniti a helyes id6t. Bedllithatja az 6ra tovabbi funkciéit,

ahogyan sziikséges.

Megjegyzés: Ne parositsa az 6rat kozvetleniil a telefon Bluetooth funkcidja hasznalataval. Kévesse az
alkalmazasban talalhaté l1épéseket, hogy megfelel6en parosithassa 6rajat.



Az 6ra toltése

Csak az eredeti t6lt6t hasznalja az 6ra toltéséhez. Az 6ra hatuljan
talalhato tolt6érintkezdk a toltén taldlhaté toltéérintkezékhoz kell hogy
igazodjanak. Amint az 6ra elkezd t6ltédni, a toltésjelzé megjelenik a
kijelzén.

Az 6ra szijanak 6ssze/szétszerelése

1. A szij a csukléméretnek megfelel6en bedllithato.
2. Kérjiik, hogy az ¢ra szijainak 0ssze, vagy szétszereléséhez hivatkozzon az abrakra.




Viselés

1. Kényelmesen lazan vegye fel az 6rat, hogy a bére Iélegezhessen, és az érzékelé megfeleléen mikodhessen.

2. A véroxigénszint mérésekor keriilje el az 6ra csuklécsonton torténd viselését, tartsa a karjat vizszintesen,
tartson fenn kényelmes (megfeleléen szoros) kapcsolatot az 6ra és a csuklojanak bére kozott, illetve tartsa a
karjat mozdulatlanul, amig a mérési folyamat tart. Amikor egyéb kiils6 faktorok befolyasoljak (kar
leereszkedése, kar lendlilése, sz6rzet, tetovalds stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés
eredmény nélkiil meghidsulhat. Szoritsa meg az 6ra szijat, mialatt edz, majd utana lazitsa azt meg.

3. Megfelel6en hizza meg a szijat, ha az 6ra mozog a csukléjan, vagy az érzékelé nem mukdodik.



Artalmatlanitsi és Gjrahasznositasi
E A kovetkezd szimbdélum azt jelenti, hogy a terméket a haztartdsi hulladéktdl elkiilonitetten kell

4rtalmatlanitani az élettartama végén. Kérjiik, hogy vegye figyelembe, hogy az On feleléssége az
elektronikus eszkozok artalmatlanitadsa az Gjrahasznosité kozpontokban a természeti
eréforrdsok megGrzése érdekében.

Tanusitvanyok és biztonsagi jovahagyasok
c € Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1936 tipusu radiés

berendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege
elérhetd az aldbbi webcimen: https://support.zepp.com/en/

A tovabbi, a Zepp E termékhez kapcsolédé szabalyozasi informaciokért és terméktanusitasi/
megfelel6ségi logokértkeresse fel a Szabalyozas részt a Zepp E terméken.
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